
静的精度検査表 (立型マシエングセンター ) SmК覇新田月和積互
メーカー OKUⅥA 型式 MU-4_OOVA 測走日 2023年 Io月 23日
年式 20θ 6 機械No. /2g647 測定者

※精度は、保証するものではございません。あくまでも参考値となります。【ISO規格で測走】
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